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c € Version 1

Notice d'utilisation et/ou le manuel technique
Instruction for use and/or technical manual
Gebrauchsanweisung und/oder technisches Handbuch
Instrucciones de uso y/o manual técnico
Istruzioni per I'uso e/o scheda technica
Gebrui ijzing en/of h
Instrugao de utilizagao e/ou manual técnico
Instrukcja uzytkowania i/lub instrukcja techniczna
Navod k pouziti a/nebo technicka pfirucka

Navod na pouzitie a/alebo technicka prirucka

PROMUST

Lavage modéré jusqu'a 90°C
Moderate wash up to 90°C
Waschen bis 90°C

Lavado moderado hasta 90°C
Lavaggio moderato a 90°C
Gematigd wassen tot 90°C

Pas de lavage

No washing

Kein Waschen
DERMALON  No lavar

L derad 690°C Niet wassen

Prare amiarkowane Sem lavagem

temperaturze do 90°C ?‘?Z p'ranla i
Zadné prani

Mirné prani do 90 °C

Mierne pranie do 90 °C Brez pranja

Conforme aux exigences générales du réglement (UE) 2017/745 relatif aux C ion de chlore ée de 5000 ppm
dispositifs médicaux i chlorine of 5000 ppm
Complies with the general requirements of Medical Devices Regulation (EU) PROMUST Zuldssige maximale Chlorkonzentration 5000 ppm
2017/745 Concentracion maxima autorizada de cloro de 5000 ppm
Entspricht den allgemeinen Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 Massima concentrazione di cloro autorizzata 5000 ppm
tiber Medizinprodukte Maximale chloorconcentratie van 5000ppm
Cumple los requisitos generales del Reglamento (UE) 2017/745 sobre Concentragdo maxima permitida de cloro de 5000ppm
productos sanitarios =5000pPm  ppaksymalne dopuszczalne stezenie chloru 5000ppm
Conforme ai requisiti generali del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi Maximalni povolend koncentrace chloru 5000 ppm
medici imalna povolena kor ia chloru 5000 ppm

c € Voldoet aan de algemene vereisten van Verordening (EU) 2017/745 C ion de chlore ée de 1000 ppm
b disch i chlorine of 1000 ppm
Cumpre os requisitos  gerais do Regulamento (UE) 2017/745 sobre DERMALON Zulassige maximale Chlorkonzentration 1000 ppm
dispositivos médicos Concentracion maxima autorizada de cloro de 1000 ppm
Spefnle'x ogdlne wymagania rozporzadzenia (UE) 2017/745 w sprawie Massima concentrazione di cloro autorizzata 1000 ppm
wyrobéw medycznych Maximale chloorconcentratie van 1000ppm
Spliuje obecné pozadavky nafizeni (EU) 2017/745 o zdravotnickych 1000 ppm Concentragao maxima permitida de cloro de 1000ppm
prostredcich Maksymalne dopuszczalne stezenie chloru 1000ppm
Splia vieobecné poziadavky nariadenia (EU) 2017/745 tykajuce sa Maximalni povolena koncentrace chloru 1000 ppm
zdravotnickych pomécok Maximalna povolend koncentracia chléru 1000 ppm
Date de fabrication Plage poids patient Séchage avec contrainte thermique possible
Manufacturing date Patient weight range Trumble dry on low heat
Produktionsdatum Bereich Patientengewicht PROMUST Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung

Fecha de fabricacion 0
Data di produzione Oi
Productiedatum A

Rango de peso del paciente
Peso del paziente
Gewicht van de patiént

Secado con possible estrés térmico

Ol

A con stress termico possibile
Drogen met beperkte thermische belasting

FRANCE www.winncare.com 14/11/2023 Data de fabric"o Gama de peso‘do pacignte Secage_m com pos_si\_/el tensao te‘rm.ica_ )
Data produkgji Zakres masy ciata pacjenta Suszenie przy zmniejszonym naprezeniu termicznym
Datum vyroby Rozsah hmotnosti pacienta Suseni pfi tepelném namahani je mozné
Datum vyrob Rozsah hmotnosti pacienta Susenie pri tepelnom namahani je mozné
REFERENCE DESCRIPTION DIMENSION (cm) oy P
Numéro de lot Avertissement Pas de séchage
VA103MB14 APLOT 90 - DERMALON 85x195x 14 Batch number Warning No drying
VA103MB14/HIP APLOT 90 - PROMUST HIP 79x195x 14 Chargennummer Warnung DERMALON  Kein Trocknen
VA103MB14/HIPH APLOT 90 - PROMUST HIPH 85x195x 14 Namero de lote Advertencia Sin secado

Numero di lotto Avvertenze Nessuna asciugatura

04.5034P PHARMA PLOTS 90 - DERMALON 88x195x 17,5 ‘ LOT ‘ Partijnummer Waarschuwing Niet drogen

04.5081P PHARMA PLOTS 90 - DERMALON 88x195x 14 Nimero do lote Adverténcia Sem secagem

04.5083P PHARMA PLOTS 90 - PROMUST 88x 195x 14 Numer partii Ostrzezenie Bez suszenia
Cislo Sarze Varovéni Zadné sudeni

04.5070P - 04.5070-P PHARMA PLOTS 90 - PROMUST 88x195x 17,5 Gislo darze L Jiadne susenie
04.5023P PHARMA PLOTS 120 - PROMUST 120x195x 175 N
Repassage exclu Ne pas nettoyer a sec
04.5085P PHARMA PLOTS 140 - PROMUST 140x 195x 17,5 Do not iron Do not dry clean
DERMALON  Nicht biigeln DERMALON ' Nicht trocken reinigen
Les références peuvent étre d'un suffixe pour constituer une référence commerciale selon le conditionnement. PROMUST  No planchar PROMUST  No lavar en seco
Non stirare Non lavare a secco

Las i pueden

As referéncias podem ser

0000600000

Utilisation / Use / Verwendung / Utilizacion / Uso / Gebruik / Utilizagao

The references mentioned can be completed with a suffix to constitute a

com um sufixo para ituir uma

Do powyzej wymienionych numeréw referencyjnych materacy moze by¢ dodane

reference

Den genannten Artikelnummern kann ein Suffix hinzugefiigt werden, um je nach Verpackung eine Handelsnummer zu bilden.
i con un sufijo para constituir una referencia comercial en funcién del envase.
| codici indicati citati possono essere completati con un suffisso per costituire un riferimento commerciale a seconda della confezione.

De genoemde referenties kunnen worden aangevuld met een achtervoegsel om een handelsreferentie te vormen, afhankelijk van de verpakking.

ia comercial,

da

Sci od sposobu

Uvedena referenéni ¢isla mohou byt dopInéna pfiponou, aby vytvofila prodejni referenéni Eislo v zavislosti na obalu.

Uvedené referencné ¢isla mdzu byt doplnené priponou, ktora predstavuje predajné referencné Cislo v zavislosti od balenia.

zycie / Pouziti / Pouzitie

+40°C

+15°C +59°F

+104°F

30%

70% 106kPA

50kPA

+70°C

-25°C -13°F

+158°F

30%

95% 106kPA

50kPA

REP

=)

Niet strijken
Nao engomar
Nie prasowa¢

Niet chemisch reinigen
Nao limpar a seco
Nie czysci¢ na sucho

0

Nezehlete Necistéte chemicky
Nezehlite Necistite i
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Nessun lavaggio




~ 1. INDICATIONS

Destination du dispositif
Prévention des escarres. Compensation du handicap.

Indications

Les matelas gaufrier sont des supports de lit d'aide a la
prévention de I'escarre chez le patient alité de 10 a 15 heures
par jour, qui se mobilise seul avec difficulté, sans trouble
neurologique important, sans artériopathie, état général bon
a moyen.

> Une ou plusieurs escarres de stade 1 et/ou 2 hors zone
d'appui, ou avec possibilité d'exclusions d'appui avec
systéme de décharge localisée, patient levé ou non dans
la journée,

v

Une escarre de stade 3 ou 4 hors zone d'appui ou avec
possibilité d’exclusion d’appui avec systéeme de décharge
localisée,

~

Une escarre de stade 1 ou 2 en zone d'appui, patient levé
ou non dans la journée, avec systéme de positionnement
et intervention d'auxiliaires médicaux 3 fois par jour
pour vérification de [installation et réalisation de
retournement.

Contre-indications

> Repositionnement périodique impossible,

> Patients arisque élevé ou trés élevé d'escarres,

> Patients ayant des escarres de stade 3 ou 4 en zone d'appui,

> Patients ayant un poids maximal supérieur a celui toléré
par le matelas.

> Utilisation sur une table d'imagerie médicale.

Groupe cible de patients et d'utilisateurs

Personnes adultes hospitalisés, institutionnalisés ou a
domicile, présentant une ou plusieurs escarres et/ou a
risque d'escarre du fait de I'altération transitoire ou définitive
de leur état de santé. Les soins de ces personnes sont
pris en charge par des professionnels de santé, assistés
d'aidant(s) le cas échéant.

c Indiquer les effets

secondaires indésirables
Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait
faire l'objet d'une notification au fabricant et a l'autorité

compétente de I'état membre dans lequel I'utilisateur et/ou
le patient est établi.

Informer I'autorité compétente si vous considérez ou avez
des raisons de croire que le dispositif présente un risque
grave ou est un dispositif falsifié.

2. COMPOSITION DU DISPOSITIF MEDICAL

ST S S S~
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© Matelas en mousse de polyuréthane (= 34 kg/m?).

© Housse amovible avec fermeture a glissiere (PROMUST), ou alése/

drap-housse DERMALON.
© Etiquette d'identification présente a l'extérieur de la protection.
@ Notice d'utilisation (papier ou électronique).

3. BENEFICE CLINIQUE, PERFORMANCE,
MECANISME D'ACTION

Caractéristiques en matiére de performances du
dispositif

Les matelas en gaufrier permettent par immersion de soulager les
pressions d’appui pour améliorer la circulation sanguine et ainsi

réduire le risque d'escarre au niveau des régions du corps en appui.
Réduit les phénomenes de cisaillement, et de macération.

Bénéfices cliniques escomptés

Maintien de I'oxygénation tissulaire au niveau des zones
anatomiques en contact avec la surface du support par diminution
de la pression appliquée aux tissus cutanés et sous-cutanés.

Informations aux professionnels de santé

Observer plusieurs fois par jour I'état de la peau du patient en
contact avec le support. Vérifier que le matelas est correctement
installé.

4. INSTRUCTION D'UTILISATION

Formation des utilisateurs

La formation des utilisateurs doit étre réalisée par des personnes
formées et validées par les opérateurs économiques concernés. Le
choix du support doit prendre en considération le niveau de risque
d'escarre selon I'échelle de BRADEN ou autre échelle validée, le
poids de la personne et son utilisation par le personnel soignant.

Installation du dispositif

Lorsque le matelas est livré avec une housse PROMUST, elle est
livrée zippée. Lorsque le matelas est livré avec drap housse/alese
DERMALON, le drap-housse/alése est a positionner sur le matelas,
car livré a coté. La surface de la mousse constituée de plots doit
étre positionnée en contact avec le corps du patient. La protection
doit étre seche.

Installation du matelas sur le lit dans le bon sens, c'est-a-dire, avec
le rabat de la housse PROMUST vers le bas ou avec les cotés du
drap-housse/alése DERMALON vers le bas. Allonger le patient.

MATELAS LIVRE COMPRESSE

Matelas réversible
téte/pieds

(®© 30min > 2h*

* Ce temps peut étre augmenté suivant le temps de stockage (0 a 6 mois).

Le retour a l'aspect visuel définitif du matelas dans les
conditions de température d'utilisation peut prendre jusqu'a 24
heures, mais ne présente aucun risque a son utilisation.

MATELAS LIVRE A PLAT

Matelas réversible
téte/pieds

Maintenance préventive

Effectuer annuellement un contréle visuel de I'état de la mousse :
la présence d'un affaissement visible de la matiére et un retour
non homogeéne et trés ralenti de la mousse sont des critéres de
vieillissement qui compromettent les propriétés du support dans
I'aide a la prévention des escarres.

~

Contrdler annuellement la surface extérieure de la housse en
exposant la face intérieure a une source de lumiére afin de vérifier
I'absence de trous et/ou déchirures.

~

Nettoyage et désinfection
> Entre chaque patient.

> Lavage de la housse PROMUST en machine jusqu'a 90°C. Ne pas
laver I'alése/drap-housse DERMALON en machine.

> Ne pas repasser la housse.
> Compatible avec une solution d'eau de javel jusqu'a 5000 ppm

(PROMUST), ou jusqu'a 1000 ppm (DERMALON).

Informations relatives aux procédés
appropriés pour permettre sa réutilisation
> Achaque réutilisation, le produit doit présenter un état de propreté

physique et bactériologique aprés application des procédés cités
dans le manuel technique (téléchargeable sur www.winncare.com).

> Remplacer la housse en cas de modification de son aspect de
surface.

5. MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS
D’EMPLOI

Mesures requises

Un support a lui seul ne suffit pas pour prévenir I'escarre. D'autres
mesures de prévention sont également indispensables.

~

Changer de position au moins toutes les 4 heures.

~

Maintenir I'hygiéne de la peau et éviter la macération.

> En cas d'incontinence, changer régulierement les protections.

~

Observer ou faire observer quotidiennement I'état cutané.

~

S'assurer que I'alimentation est suffisante et adaptée.

~

Boire régulierement et en quantité suffisante.

~

Une distance minimum de 22 cm entre le haut de la barriére de
lit et le haut du matelas en présence du patient est conseillée.

~

Limiter au maximum les surépaisseurs entre le corps et le
support, a I'exception du drap pour un support de lit, du vétement
de corps ou d'un éventuel change complet.

~

Veiller a I'absence de tout corps étranger comme : tubulures,
miettes, corps gras, etc.

v

Surveillance renforcée chez des sujets a risque de chute (profil
patient: non valide, agité, non lucide).

Circonstances dans lesquelles I'utilisateur
devrait consulter un professionnel de santé

Si une des mesures requises ne peut étre suivie, il est indispensable
d’en avertir au plus tot votre médecin ou votre infirmiére.

Signalez au plus t6t a votre médecin ou a votre infirmiére tout
événement anormal comme de la fievre, des douleurs, des rougeurs
ou le blanchiment des points d'appuis (téte, épaule, dos, hanche,
omoplate, bassin, talon, etc.).

(FR

Précautions d'emploi

> Traumatismes osseux non stabilisés et/ou musculaires en contact
avec le support,

> Premiers jours d'une post-chirurgie d'escarre hors appui (greffe
cutanée ou lambeau),

> Patient suivi a domicile sans possibilité d'intervention d'auxiliaires
médicaux,

> Vérifier également l'état de la peau exposée a chaque soin et
changement de positions.

Mises en garde

v

Massage cardiaque externe non compatible sans planche intercalée
entre le thorax et la surface haute du matelas,

v

Ré-évaluer les risques de piégeage du patient dans les parties non
mobiles du lit médical associés aux « matelas thérapeutiques et
accessoires et positions articulées du sommier » selon la norme
EN 60601-2-52/A1 chez l'adulte.

Informations sur la durée de vie

Le dispositif peut étre réutilisé dans la limite du maintien de ses
performances initiales durant son cycle de vie. Sa durée de vie
estimée est de 6 ans.

Accessoires

Seul I'accessoire de protection du matelas fournit par le fabricant
assure la sécurité et la performance du produit complet.

6. STOCKAGE/ MANIPULATION/
ELIMINATION

Conditions particuliéres de stockage et/ou
manipulation

> Stocker a I'abri de la lumiére, de la chaleur et de I'humidité.

Elimination du produit

Ne pas jeter le produit dans la nature en dehors des lieux dédiés.
Respecter les filieres de recyclage en place dans votre pays.

Pressions (max) en mmHg avant
vieillissement, au poids maximal
validé

oD3d

mmHg

Pression max utilisateur

Poids Max.
utilisateur

Fessier

PHARMA PLOTS




~ 1. INSTRUCTIONS

Purpose of the device
Prevention of pressure ulcers. Handicap compensation.

Indications

The waffle foam mattresses are bed supports which help to
prevent pressure ulcers in patients bedridden for 10 to 15
hours a day, who mobilise themselves with difficulty, with no
major neurological disorders, no arterial disease, and in good
to average general condition.

> One or more stage 1 and/or 2 pressure ulcers, not located
on the weight bearing areas, or with the possibility of
support exclusion (using a localized pressure relief
system), patient standing or not during the day.

v

One stage 3 or 4 pressure ulcer not located on the weight
bearing areas, with the possibility of support exclusion
using a localized pressure relief system,

~

One stage 1 or 2 pressure ulcer in the weight bearing areas,
patient standing or not during the day, with a positioning
system and intervention by medical assistants 3 times
per day for verification of the installation and for turning.

Contra-indications
Periodic repositioning is not possible,
Patients at high to very high of pressure ulcers,

Patients with stage 3 or 4 pressure ulcers in the weight
bearing areas,

Patients whose weight is higher than that which the mattress
can support.

Use on a medical imaging table.

v v v

~

~

Patient and user target groups

Adult patients who are hospitalized, institutionalized, or at
home, presenting with one or more pressure ulcers and/
or who are at risk of developing pressure sores due to any
temporary or permanent alterations in their health. These
individuals are cared for by health professionals, with the
help of assistants if required.

A Indicate the undesirable side-effects

All serious incidents which are related to the device must be
notified to the manufacturer and the competent authority of
the member state in which the user and/or patient resides.

Inform the competent authority if you believe, or if you have
reason to believe, that the device presents a serious risk, or
that it has been tampered with.

2. COMPOSITION OF THE MEDICAL DEVICE

i eSS
S (3]

© Polyurethane foam mattress (= 34 kg/m?).

© Removable cover with zip (PROMUST), or DERMALON fitted sheet.
© |dentification label on the outside of the cover.

@ Instructions for use (paper or electronic).

3. CLINICAL BENEFITS, PERFORMANCE,
MECHANISM OF ACTION

Performance characteristics of the device

The waffle foam mattresses allow for pressure relief in supporting
areas to improve blood circulation and thus reduce the risk of
pressure ulcers in the weight bearing areas of the body, Reduces
shearing and maceration.

Expected clinical benefits

Maintenance of tissue oxygenation in the anatomical areas
which are in contact with the supporting surface, by reducing the
pressure applied to the cutaneous and sub-cutaneous tissue.

Information for health professionals

Observe the condition of the patient’s skin which is in contact with
the support structure several times a day. Verify that the mattress
is correctly installed.

4. USAGE INSTRUCTIONS

User training

User training must be provided by people who are trained and
validated by the relevant economic operators. The choice of support
must take into account the risk of pressure ulcers, as per the Braden
scale, or any other validated scale, the individual's weight, and its
use by the caregivers.

Installation of the device

When the mattress is supplied with a PROMUST cover, it is delivered
zipped. When the mattress is delivered with a DERMALON fitted
sheet, the sheet is placed on the mattress, as it is delivered next to
it. The surface of the foam made up of studs must be positioned in
contact with the patient’s body. The protection must be dry.

Place the mattress on the bed in the right direction, i.e. with the
flap of the PROMUST cover facing downwards or with the sides of
the DERMALON fitted sheet/ underpad facing downwards. Lay the
patient down.

MATTRESS DELIVERED COMPRESSED

Foot/head reversible
mattress

®© 30min > 2h*

* This time may be increased with the storage period (0 to 6 months).

The return to a normal visual appearance of the mattress under
normal usage temperature conditions may take up to 24 hours,
but this does not present any risk for his use.

MATTRESS DELIVERED FLAT

Foot/head reversible
mattress

Preventive maintenance

~

Annually carry out a visual inspection of the state of the foam:
visible subsidence of the material, and a non-equal and very
slow return to the foam's original state are signs of ageing
which compromise its pressure ulcers prevention properties.

~

Once a year, check the external surface of the cover, by using a
light source from inside in order to check for holes and/or tears.

Cleaning and disinfection
> Between each patient.

> Machine wash the PROMUST cover at up to 90°C. Do not machine
wash the DERMALON fitted sheet.

> Do not iron the cover.

> Compatible with a bleach solution of up to 5000 ppm (PROMUST),
or up to 1000 ppm (DERMALON).

Information regarding suitable procedures for
re-use
> Each time that it is re-used, the product must be physically and

bacteriologically cleaned by performing the procedures given in the
technical manual (which can be downloaded at www.winncare.com).

> Replace the cover if the appearance of its surface changes.

5. WARNINGS AND PRECAUTIONS

Required measures

A support by itself is not enough to prevent pressure ulcers. Other
preventative measures are also required.

~

Change positions at least once every 4 hours.

~

Maintain skin hygiene and avoid maceration.

v

In case of incontinence, regularly change any protective items.

~

Once a day, observe the condition of the skin, or ensure that it is
observed.

v

Ensure that the patient's food intake is sufficient and appropriate.

~

Regularly drink enough fluids.

~

A minimal distance of 22 cm between the top of the bed rail and
the top of the mattress with the patient on it is advised.

~

Limit large distances between the body and the support by as
much as possible, with the exception of the bed support sheet,
clothing, or adult diapers.

~

Ensure that there are no foreign bodies such as: tubing, crumbs,
grease, etc.

~

Reinforced surveillance in subjects at risk of falling (patient profile:
invalid, agitated, not lucid).

Circumstances under which a user should
consult with a health professional

If one of the required measures cannot be followed, you must inform
your doctor or nurse as soon as possible.

Inform your doctor or nurse as soon as possible of any abnormal
events such as fever, pain, reddening or whitening of the weight-
bearing areas (head, shoulder, back, hip, shoulder blade, pelvis, hip etc.)

D

Precautions

~

Bone and/or muscle trauma which has not been stabilized and
which is in contact with the support.

v

First days following surgery for a pressure ulcer (skin graft or flap).

v

Patient being followed-up at home, without the possibility of receiving
help from medical assistants.

~

Also verify the condition of the exposed part of the skin each time
that care is provided, and during positional changes.

Warnings

> Not compatible with external cardiac massage, unless a board is
placed between the thorax and the upper surface of the mattress.

> Re-evaluate the patient’s risk of entrapment in the non-moving
parts of the medical bed associated with “therapeutic mattress
and accessories and articulated positions of the bed frame” in
accordance with the EN 60601-2-52/A1 standard for adults.

Lifespan information
The device can be reused as long as its initial performance is
maintained throughout its life cycle. Its estimated lifespan is 6 years.

Accessories

Only the mattress protection accessory supplied by the
manufacturer ensures the safety and performance of the complete
product.

6. STORAGE/HANDLING/ DISPOSAL

Specific conditions for storage and/or handling

> Store away from light, heat, and humidity.

Disposal of the product

Do not throw the product out into non-dedicated locations in nature.
Use the recycling facilities available in your country.

Pressure (max) in mmHg before
ageing, using the maximum
validated weight

ord

mmHg

Max. user pressure

Max. user
weight

Buttocks

PHARMA PLOTS




~ 1. INDIKATIONEN

Zweckbestimmung des Produkts
Dekubitusprophylaxe. Linderung der Behinderung.

Indikationen

Waffelschaummatratze sind Bettauflagen zur Unterstiitzung
der Dekubitusprophylaxe bei Patienten mit mittlerem bis
hohem Dekubitusrisiko bei Patienten, die 10 bis 15 Stunden
am Tag bettldgerig sind, die sich nur schwer selbst mobilisieren
konnen, die keine groReren neurologischen Stérungen und
keine arteriellen Erkrankungen haben und die sich in einem
guten bis durchschnittlichen Allgemeinzustand befinden.

> Ein oder mehrere Druckgeschwiire in Stadium 1 und/oder 2
auBerhalb des Auflagebereichs oder mit der M&glichkeit von
Druckentlastungen mit lokalisiertem Entlastungssystem,
unabhangig davon, ob der Patient im Laufe des Tages
aufsteht oder nicht,

Ein Dekubitus in Stadium 3 oder 4 auRerhalb des
Auflagebereichs oder mit der Mdglichkeit von
Druckentlastungen lokalisiertes Entlastungssystem,

v

~

Ein Dekubitus in Stadium 1 oder 2 im Auflagebereich,
unabhéngig davon, ob der Patientim Laufe des Tages aufsteht
oder nicht, mit Lagerungssystem und dreimal taglicher
Intervention durch medizinische Hilfskréfte zur Uberpriifung
der Lagerung und Durchfiihrung von Umlagerungen.

Kontraindikationen

> Periodische Umlagerung nicht méglich,

> Patienten mit hohem bis sehr hohem Risiko fiir Dekubitus,
> Patienten mit Dekubitus in Stadium 3 oder 4 im Auflagebereich,

> Patienten mit einem Gewicht, das hoher ist als das von der
Matratze unterstiitzte Maximalgewicht.

> Verwendung auf einem Tisch fiir medizinische Bildgebung.

Zielgruppe der Patienten und Nutzer

ErwachsenePersoneninKrankenhdusern, Pflegeeinrichtungen
oder zu Hause, die einen oder mehrere Druckgeschwiire
aufweisen und/oder aufgrund einer voriibergehenden oder
dauerhaften Beeintrachtigung ihres Gesundheitszustands
gefahrdet sind, einen Dekubitus zu entwickeln. Die Pflege
dieser Personen wird von medizinischem Fachpersonal
tibernommen, die ggf. von Pflegekraften unterstiitzt werden.

Unerwiinschte Nebenwirkungen
unbedingt melden

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, derim Zusammenhang
mit dem Produkt auftritt, ist dem Hersteller und der zustandigen
Behdrde des Mitgliedstaates, in dem der Nutzer und/oder
Patient wohnhaft ist, zu melden.

Informieren Sie die zustandige Behorde, wenn Sie annehmen oder
allen Grund zu der Annahme haben, dass das Gerét eine emste
Gefahr darstellt oder es sich um ein gefalschtes Gerat handelt.

2. BESTANDTEILE DES MEDIZINPRODUKTS

s
=
D

@ Matratze aus viskoelastischem Schaumstoff (= 34 kg/m?).

@ Abnehmbarer Bezug mit Reidverschluss (PROMUST), oder DERMALON
-Spannbetttuch.

© Identifikationsetikett an der AuBenseite des Bezugs.

@ Bedienungsanleitung (Papier oder elektronisch).

3. KLINISCHER NUTZEN, LEISTUNG,
WIRKUNGSMECHANISMUS

Leistungsmerkmale des Produkts

Die Waffelschaummatratzen erméglichen eine Druckentlastung in
den stiitzenden Bereichen, um die Blutzirkulation zu verbessern und
so das Risiko von Druckgeschwiiren in den belasteten Bereichen
des Korpers zu verringern. Reduziert Scherung und Mazeration.

Erwarteter klinischer Nutzen

Die anhaltende Sauerstoffversorgung des Gewebes in den
Korperregionen, die mit der Auflageflaiche in Beriihrung
kommen, wird durch die Druckentlastung auf das Haut- und
Unterhautgewebe gewahrleistet.

Informationen fiir medizinische Fachkrifte

Beobachten Sie mehrmals téglich den Zustand der Hautpartien des
Patienten, die mit der Matratze in Beriihrung kommen. Uberpriifen
Sie, ob die Matratze richtig eingesetzt ist.is correctly installed.

4. NUTZUNGSANLEITUNGEN

Die Anwenderschulung

Die Anwenderschulung muss von Personen durchgefiihrt
werden, die von den betroffenen Wirtschaftsakteuren geschult
und autorisiert wurden. Bei der Auswahl der Matratze sind das
Dekubitusrisiko nach der BRADEN-Skala oder einer anderen
gepriiften Skala, das Gewicht des Patienten und die Verwendung
durch das Pflegepersonal zu beriicksichtigen.

Installation des Produkts

Wenn die Matratze mit einem PROMUST-Bezug geliefert wird,
wird dieser mit ReiBverschluss geliefert. Wenn die Matratze
mit einem DERMALON-Spannbettlaken geliefert wird, muss das
Spannbettlaken Uber der Matratze positioniert werden, da es
neben der Matratze geliefert wird. Die Oberflache des aus Noppen
bestehenden Schaums muss in Kontakt mit dem Korper des
Patienten positioniert werden. Der Schutz muss trocken sein.
Legen Sie die Matratze richtig herum auf das Bett, d. h. mit der
Lasche des PROMUST-Bezugs nach unten oder mit den Seiten des
DERMALON-Spannbettlakens/der DERMALON-Bettauflage nach
unten. Legen Sie den Patienten hin.

MATRATZE KOMPRIMIERT GELIEFERT

Umkehrbare Matratze
Kopf/Ful

(© 30min > 2h*

* Dieser Zeitraum kann verlangert werden, je nach Lagerungsdauer (0 bis
6 Monate).

Bei Nutzung unter Betriebstemperatur kann das Wiedererlangen
des definitiven, visuellen Aspekts der Matratze bis zu 24
Stunden betragen.

MATRATZE FLACH GELIEFERT

Umkehrbare Matratze
Kopf/Ful

Praventive Instandhaltung

Jahrlich Sichtkontrolle des Schaumstoffzustands:

Ein erkennbares Absinken des Materials und ein ungleichmaBiges,
stark verlangsamtes Zuriickbilden des Schaumstoffs sind
Alterungskriterien, die die Eigenschaften der Matratze bei der
Unterstiitzung der Dekubitusprophylaxe beeintréchtigen.

~

~

Jahrliche Kontrolle der AuRenseite des Bezugs, indem
die Innenseite gegen eine Lichtquelle gehalten wird, um
sicherzustellen, dass er keine Locher und/oder Risse aufweist.

Reinigung und Desinfektion

v

Zwischen jedem Patienten.

Waschen Sie den PROMUST-Bezug bei bis zu 90°C in der Wasch-
maschine. DERMALON-Bettlaken/Spannbettlaken nicht in der
Waschmaschine waschen.

~

~

Den Schutzbezug nicht biigeln.

Kompatibel mit einer Bleichmittellosung bis zu 5000 ppm (PROMUST)
bzw. bis zu 1000 ppm (DERMALON).

~

Informationen iiber geeignete Verfahren zur
Gewdhrleistung der Wiederverwendung

v

Bei jeder Wiederverwendung muss das Produkt nach Durchfiihrung
der im technischen Handbuch (herunterladbar unter www.
winncare.com) aufgefiihrten Verfahren einen physikalisch und
bakteriologisch sauberen Zustand aufweisen.

~

Bei Veranderung des dueren Erscheinungsbilds den Schutzbezug
wechseln.

5. WARNHINWEISE UND
SICHERHEITSVORKEHRUNGENI

Erforderliche MaBnahmen

Eine Matratze allein reicht nicht aus, um einem Dekubitus
vorzubeugen. Weitere ProphylaxemaBnahmen sind ebenfalls
unerlasslich.

Den Patienten mindestens alle 4 Stunden umlagern.

Auf Hauthygiene achten und Mazeration vermeiden.

Bei Inkontinenz die Unterlagen regelmaRig wechseln.

Den Hautzustand t&glich beobachten oder beobachten lassen.
Fir eine ausreichende und angemessene Erndhrung sorgen.

N

RegelméBig und in ausreichender Menge trinken.

Ein Mindestabstand von 22 cm zwischen der Oberkante des
Bettgitters und der Oberkante der Matratze wird beim Lagern des
Patienten empfohlen.

v

v

Zu dicke Schichten zwischen Korper und Unterlage mdglichst
vermeiden, mit Ausnahme des Lakens fiir eine Bettunterlage, der
Bekleidung oder einer eventuellen Windelhose.

~

Fremdkorper wie Schlauche, Kriimel, Fett usw. sind von der
Matratze fernzuhalten.

v

Verstarkte Uberwachung von Personen mit Sturzrisiko
(Patientenprofil: nicht valide, unruhig, nicht bei klarem Verstand).

Umstande, unter denen der Nutzer medizinisches
Fachpersonal hinzuziehen sollte

Wenn eine der erforderlichen MaRnahmen nicht durchgefiihrt
werden kann, ist unbedingt Ihr Arzt oder lhre Krankenschwester
schnellstmdglich zu verstandigen.

Melden Sie |hrem Arzt oder lhrer Krankenschwester moglichst
frihzeitig alle anormalen Ereignisse wie Fieber, Schmerzen,
Rotungen oder das WeiRwerden von Druckpunkten (Kopf, Schulter,
Riicken, Hiifte, Schulterblatt, Becken, Ferse usw.).

(D

VorsichtsmaBnahmen beim Gebrauch
> Nicht stabilisierte Knochen- und/oder Muskelverletzungen, die mit
der Unterlage in Bertihrung kommen,

> Erste  Tage einer postoperativen  Dekubitusbehandlung
(Hauttransplantation oder Lappenbildung),

> Zu Hause betreuter Patient, ohne dass medizinische Hilfskréfte
eingesetzt werden kdénnen,

> Auch den Zustand der exponierten Haut bei jeder Pflege und jedem
Lagerungswechsel iiberpriifen,

Warnhinweise

> Externe Herzmassage ohne Brett zwischen Brustkorb und Matratze-
noberseite nicht durchfiihrbar,

> Neubeurteilung des Risikos, dass sich der Patient in den nicht
beweglichen Teilen des medizinischen Bettes einklemmt, in
Verbindung mit ,therapeutischen Matratzen und Zubehdr und
beweglichen Positionen des Lattenrosts” gemaf EN 60601-2-52/A1
bei Erwachsenen.

Informationen zur Lebensdauer

Das Gerdt kann innerhalb der Grenzen der Aufrechterhaltung
seiner urspriinglichen Leistung wahrend seines Lebenszyklus
wiederverwendet werden. Seine geschétzte Lebensdauer betragt 6
Jahre.

Matratzenzubehor

Nur das vom Hersteller gelieferte Zubehor zum Schutz der Matratze
gewahrleistet die Sicherheit und Leistung des gesamten Produkts.

6. LAGERUNG/ HANDHABUNG/
ENTSORGUNG

Besondere Bedingungen fiir die Lagerung und/
oder Handhabung

> Vor Licht, Hitze und Feuchtigkeit geschiitzt lagern.

Entsorgung des Produkts

Das Produkt nicht auRerhalb der dafiir vorgesehenen Stellen in der
freien Natur entsorgen. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden
Recyclingsysteme.

Druck (max) in mmHg vor
der Alterung, bei validiertem
Hochstgewicht

ord

mmHg

Maximaler Druck Benutzer

Hochstgewicht
Benutzer
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~ 1. INDICACIONES
Objetivo del producto

Prevencidn de las Ulceras por presion. Compensacion de la
discapacidad.

Indicaciones

Los colchones de espuma waffle son soportes para camas que
ayudan a prevenir las Ulceras por presion en pacientes enca-
mados de 10 a 15 horas al dia, que se movilizan con dificultad,
sin trastornos neurolégicos importantes, sin enfermedades
arteriales y con un estado general bueno o medio.

> Una o mas ulceras por presiéon de estadio 1 o 2
excluyendo la zona de apoyo o con posibilidad de
excluir el apoyo con un sistema de descarga localizada,
tanto si se levanta al paciente durante el dia como si no,

~

Una ulcera por presion de estadio 3 o 4 excluyendo la zona
de apoyo o con posibilidad de excluir el apoyo con un
sistema de descarga localizada,

~

Una ulcera por presion de estadio 1 o 2 situada en la
zona de apoyo, tanto si se levanta al paciente durante
el dia como si no, con un sistema de posicionamiento e
intervencion de auxiliares sanitarios 3 veces al dia para
comprobar la instalacion y darle la vuelta al paciente.

Contraindicaciones
> Silarecolocacion periddica no es posible,
> Pacientes con riesgo alto o muy alto de ulceras por presion,,

> Si el paciente tiene Ulceras por presion de estadio 3 04 en
la zona de apoyo,

> Si el paciente tiene un peso maximo superior al soportado
por el colchén.

> Uso en una mesa de imagenes médicas.

Grupo de pacientes y usuarios destinatarios

Personas adultas hospitalizadas, internadas o en su
domicilio, con una o varias ulceras por presion o con riesgo
de sufrir tlceras por presion debido a la alteracion transitoria
o definitiva de su estado de salud. El tratamiento de estas
personas lo realizan profesionales sanitarios, con la ayuda
de auxiliares si es necesario.

& Indicacion de los efectos secundarios
no deseados

Todo incidente grave sobrevenido en relacién con el
producto debera ser objeto de una notificacion al fabricante
y a la autoridad competente del Estado miembro en el que el
usuario o el paciente esté establecido.

Informar a la autoridad competente si considera o tiene
razones para creer que el producto presenta un riesgo grave
o es un producto falsificado.

2. COMPOSICION DEL PRODUCTO MEDICO

@ Colchdn de espuma de poliuretano (= 34 kg/m?d).

© Funda extraible con cremallera (PROMUST), o sabana bajera
DERMALON.

© Etiqueta de identificacion en el exterior de la funda.
@ Aviso de uso (papel o electrénico).

3. BENEFICIO CLIiNICO, PRESTACIONES,
MECANISMO DE ACCION

Caracteristicas en materia de prestaciones del
producto

Los colchones de espuma reticular permiten aliviar la presion en
las zonas de apoyo para mejorar la circulacién sanguinea y reducir
asi el riesgo de ulceras por presion en las zonas del cuerpo que
soportan peso. Reduce el cizallamiento y la maceracion.

Beneficios clinicos previstos

Mantener la oxigenacion de los tejidos en las zonas anatémicas
en contacto con la superficie de soporte al disminuir la presion
aplicada en los tejidos cutaneos y subcutaneos.

Informacion para los profesionales sanitarios

Observar varias veces al dia el estado de la piel del paciente en
contacto con el soporte. Comprobar que el colchdn se haya instalado
correctamente.

4. INSTRUCCIONES DE USO

Formacion de usuarios

La formacién de los usuarios debe ser realizada por personas
formadas y autorizadas por los agentes econdmicos afectados. Al
elegir el soporte se debe tener en cuenta el nivel de riesgo de sufrir
ulceras por presién empleando la escala de BRADEN o cualquier
otra escala validada, el peso de la persona y su uso por parte de los
profesionales sanitarios.

Instalacion del producto

Cuando el colchén se entrega con una funda PROMUST, ésta se
entrega cerrada con cremallera. Cuando el colchdn se entrega
con una sabana bajera DERMALON, ésta debe colocarse sobre el
colchdn, ya que se entrega junto a él. La superficie de la espuma
formada por tacos debe colocarse en contacto con el cuerpo del
paciente. La proteccion debe estar seca.

Coloque el colchén sobre la cama en la direccion correcta, es decir,
con la solapa de la funda PROMUST hacia abajo o con los laterales
de la sdbana bajera/colchoneta DERMALON hacia abajo. Acueste
al paciente.

COLCHON ENTREGADO COMPRIMIDO —

~ED
SN

Colchén reversible
cabeza/pies

© 30min > 2h*

* Este tiempo podra ser aumentado en funcién del tiempo de
almacenamiento (de 0 a 6 meses).

El colchon puede tardar hasta 24 horas en recobrar su aspecto
visual definitivo en las condiciones de temperatura de utilizacion,
pero esto no presenta ningun riesgo para su utilizacion.

COLCHON ENTREGADO PLANO —————

Colchoén reversible
cabeza/pies

Mantenimiento preventivo

Realizar anualmente una inspeccion visual del estado del colchdn:
si el material esta visiblemente hundido, la espuma no recupera
la forma homogéneamente o la recupera muy lentamente son
indicios de envejecimiento que debilitan las propiedades de
soporte que ayudan a prevenir las tlceras por presion.

~

v

Inspeccionar anualmente la superficie exterior de la funda
exponiendo el interior a una fuente de luz para comprobar la
ausencia de orificios o desgarros.

Limpieza y desinfeccion
> Entre cada paciente.

> Lave la funda PROMUST a maquina hasta 90°C. No lavar a maquina
la sabana bajera DERMALON.

> No planchar la funda.

> Compatible con una solucion de lejia de hasta 5000 ppm (PROMUST),
o hasta 1000 ppm (DERMALON).

Informacion relativa a los procedimientos
idoneos para su reutilizacion

> En cada reutilizacién, el producto debe encontrarse en condiciones
de correcta limpieza fisica y bacterioldgica tras haber aplicado
los procedimientos citados en el manual técnico (que se puede
descargar en www.winncare.com).

> Sustituir la funda en caso de que cambie el aspecto de su
superficie.

5. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

Medidas obligatorias

Un soporte por si solo no basta para prevenir las ulceras por presion.
Se requieren también otras medidas de prevencion.

~

Es preciso cambiar de posicién al menos cada 4 horas.

v

Es preciso mantener la piel limpia y evitar la maceracion.

~

En caso de incontinencia, es preciso cambiar regularmente los
protectores.

~

Es preciso observar diariamente el estado de la piel.

~

Es preciso asegurarse de que la alimentacion sea suficiente y
esté adaptada.

v

Es preciso asegurarse de que el paciente bebe regularmente y en
cantidad suficiente.

v

Se recomienda una distancia minima de 22 cm entre la parte
superior de la barandilla de la cama y la parte superior del
colchdn en presencia del paciente.

v

Limitar en la medida de lo posible los sobreespesores entre el
cuerpo y el soporte, salvo la sabana del soporte de cama, las
prendas de ropa o, si es necesario, los panales para adultos.

v

Es preciso garantizar la ausencia de cuerpos extrafios: tubos,
migajas, grasas, etc.

Vigilancia reforzada en sujetos con riesgo de caidas (perfil del
paciente: invalido, agitado, no ltcido).

~

Circunstancias en las que el usuario debe
consultar con un profesional sanitario

Si no se puede llevar a cabo una de las medidas obligatorias,
es preciso informar lo antes posible a su médico o personal de
enfermeria.

Informe lo antes posible a su médico o personal de enfermeria
de cualquier circunstancia andmala, como fiebre, dolores, rojeces
o blanqueamiento de los puntos de apoyo (cabeza, hombros,
espalda, caderas, omdplatos, pelvis, talones, etc.).

(£

Precauciones de uso

> Traumatismos 6seos o musculares no estabilizados en contacto
con el soporte,

~

Primeros dias del posoperatorio de una ulcera por presion (injerto
o colgajo de piel),

v

Paciente tratado en su domicilio sin posibilidad de intervencién de
auxiliares sanitarios,

v

Comprobacion del estado de la piel expuesta en cada tratamiento
y cambio de posicion,
Advertencias

> El masaje cardiaco externo no es posible sin una tabla entre el térax
y la superficie superior del colchén,

~

Reevaluar los riesgos de atrapamiento del paciente en partes
inmdviles de la cama médica relacionados con «colchones
terapéuticos y accesorios y posiciones articuladas del somier»
de conformidad con la norma EN 60601-2-52/A1 en adultos.

Informacion de vida util

El dispositivo puede reutilizarse siempre que se mantengan sus
prestaciones iniciales durante todo su ciclo de vida. Su vida util
estimada es de 6 afos.

Accesorios

Sélo el accesorio de proteccion del colchén suministrado por el
fabricante garantiza la seguridad y las prestaciones del producto
completo.

6. ALMACENAMIENTO / MANIPULACION /
ELIMINACION

Condiciones particulares de almacenamiento o
manipulaciéon

> Guardar en un lugar alejado de la luz, el calor y la humedad.

Desecho del producto

No tirar el producto en la naturaleza ni en lugares no habilitados
especificamente. Respetar la clasificacion de reciclaje vigente en su
pais de residencia.

Presiones (max.) en mmHg antes
del envejecimiento, con el peso O — 'ﬂ

maximo permitido mmHg

Presién max. del usuario

Peso max.
del usuario
Cabeza Glateos

PHARMA PLOTS




~ 1. INDICAZIONI

Destinazione del dispositivo

Prevenzione delle piaghe da decubito. Compensazione
dell'invalidita.

Indicazioni

| materassi in schiuma di waffle sono supporti per il letto
che aiutano a prevenire le piaghe da decubito in pazienti
costretti a letto per 10-15 ore al giorno, che si muovono
con difficolta, senza disturbi neurologici importanti, senza
malattie arteriose e in condizioni generali da buone a medie.

> Una o piu piaghe da decubito di stadio 1 e/o 2 al di
fuori dell'area di appoggio, o con possibilita di esclusione
dell'appoggio con un sistema di scarico localizzato,
indipendentemente dal fatto che il paziente sia sollevato o
meno durante il giorno,

v

Una piaga di stadio 3 e/0 4 al di fuori dell'area di appoggio,
o con possibilita di esclusione dell'appoggio con un sistema
di scarico localizzato,

v

Una piaga da decubito di stadio 1 o 2 nell'area di appoggio,
indipendentemente dal fatto che il paziente sia sollevato o
meno durante il giorno, con un sistema di posizionamento
e lintervento di ausiliari medici 3 volte al giorno per
controllare l'installazione ed effettuare la rotazione.

Controindicazioni

> Riposizionamento periodico impossibile,

> Pazienti arischio elevato o molto elevato di ulcere da pressione,

> Pazienti con piaghe da decubito di stadio 3 o 4 nell'area
di appoggio,

> Pazienti con un peso massimo superiore a quello tollerato
dal materasso.

> Utilizzare su un tavolo per imaging medico.

Gruppo target di pazienti e utenti

Adulti ricoverati in ospedale, in istituto o a domicilio, con una
o piu piaghe da decubito e/o a rischio di piaghe da decubito
a causa di un'alterazione transitoria o permanente del loro
stato di salute. Lassistenza a queste persone é fornita da
operatori sanitari, assistiti, se del caso, da badanti.

c Indicare gli effetti collaterali
indesiderati

Qualsiasi incidente grave che si verifichi in connessione
con il dispositivo dovra essere comunicato al fabbricante
e all'autorita competente dello Stato membro in cui risiede
I'utente e/o il paziente.

Informare I'autorita competente se si ritiene o si ha ragione
di credere che il dispositivo presenti un grave rischio o siaun
dispositivo falsificato.

2.COMPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO

@ Materasso in schiuma di poliuretano (= 34 kg/m?).

© Coperta sfoderabile con cerniera (PROMUST), o lenzuolo aderente

DERMALON.
© Etichetta diidentificazione presente all'esterno del coprimaterasso.
@ Istruzioni per I'uso (cartaceo o elettronico).

3. BENEFICIO CLINICO, PERFORMANCE,
MECCANISMO D’'AZIONE

Caratteristiche prestazionali del dispositivo

| materassi in schiuma waffle consentono di alleviare la pressione
nelle aree di supporto per migliorare la circolazione sanguigna e
ridurre cosi il rischio di ulcere da pressione nelle aree del corpo che
sopportano il peso. Riducono la lacerazione e la macerazione.

Benefici clinici attesi

Mantiene l'ossigenazione dei tessuti nelle aree anatomiche a
contatto con la superficie del supporto, riducendo la pressione
applicata ai tessuti cutanei e sottocutanei.

Informazioni per gli operatori sanitari

Osservare pil volte al giorno le condizioni della pelle del paziente a
contatto con il supporto. Verificare che il materasso sia installato
correttamente.

4. ISTRUZIONI PER LUSO

Formazione degli utenti

La formazione degli utenti deve essere effettuata da personale
formato e convalidato dagli operatori economici interessati. La
scelta del supporto deve tenere conto del livello di rischio di piaghe
da decubito secondo la scala di BRADEN o altra scala convalidata,
del peso della persona e delluso del supporto da parte del
personale infermieristico.

Installazione del dispositivo

Quando il materasso viene consegnato con una fodera PROMUST,
questa viene consegnata con una cerniera. Quando il materasso
viene consegnato con un lenzuolo aderente DERMALON, il lenzuolo
aderente deve essere posizionato sopra il materasso, poiché
viene consegnato accanto ad esso. La superficie della schiuma
composta da borchie deve essere posizionata a contatto con il
corpo del paziente. La protezione deve essere asciutta.
Posizionare il materasso sul letto nel senso giusto, cioé con il
lembo della copertura PROMUST rivolto verso il basso o con i lati
del lenzuolo/tappetino DERMALON rivolti verso il basso. Adagiare
il paziente.

MATERASSO CONSEGNATO COMPRESSO —

Materasso reversibile
testa/piedi

®© 30min > 2h*

* E' possibile aumentare tale periodo di immagazzinamento (da 0 a 6 mesi).

Il ritorno all'aspetto visivo definitivo del materasso nelle
condizioni di temperatura d'utilizzo puo prendere fino a 24 ore,
ma non presenta nessun rischio per il suo utilizzo.

MATERASSO CONSEGNATO PIATTO ————

~

Materasso reversibile
testa/piedi

Manutenzione preventiva

Effettuare annualmente un controllo visivo delle condizioni della
schiuma: la presenza di cedimenti visibili del materiale e un
ritorno non omogeneo e molto lento della schiuma sono criteri
di invecchiamento che compromettono le proprieta del supporto
nel contribuire a prevenire le piaghe da decubito.

~

~

Controllare annualmente la superficie esterna del coprimaterasso
esponendo il lato interno a una fonte di luce per verificare la
presenza di fori e/o strappi.

Pulizia e disinfezione

> Tra un paziente e l'altro.

> Lavare la fodera PROMUST in lavatrice fino a 90°C. Non lavare in
lavatrice il lenzuolo aderente DERMALON.

> Non stirare il coprimaterasso.
> Compatibile con una soluzione di candeggina fino a 5000 ppm

(PROMUST) o fino a 1000 ppm (DERMALON).

Informazioni sui processi appropriati per
consentirne il riutilizzo

> Ogni volta che viene riutilizzato, il prodotto deve essere pulito
fisicamente e batteriologicamente dopo I'applicazione delle
procedure indicate nel manuale tecnico (scaricabile da www.
winncare.com).

> Sostituire il coprimaterasso se I'aspetto della superficie & cambiato.

5. AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Misure necessarie

Un supporto da solo non é sufficiente a prevenire le piaghe da
decubito. Sono essenziali anche altre misure preventive.

~

Cambiare posizione almeno ogni 4 ore.

~

Mantenere l'igiene della pelle ed evitare la macerazione.

v

In caso di incontinenza, cambiare regolarmente le protezioni.

~

Osservare o far osservare quotidianamente lo stato cutaneo.

~

Assicurarsi che I'alimentazione sia sufficiente e adeguata.

~

Bere regolarmente e in quantita sufficiente.

~

Siraccomanda una distanza minima di 22 cm tra la parte superiore
della sponda del letto e la parte superiore del materasso in
presenza del paziente.

~

Limitare il pit possibile i sovraspessori tra il corpo e il supporto,
ad eccezione del lenzuolo per il supporto del letto, dell'indumento
del corpo o di un eventuale pannolino completo.

~

Assicurarsi che non siano presenti oggetti estranei come tubicini,
briciole, corpi grassi, ecc.

v

Sorveglianza rafforzata nei soggetti a rischio di caduta (profilo
del paziente: invalido, agitato, non lucido).

Circostanze in cui lI'ut